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A te´cnica de Tomografia por Impedaˆncia Magne´tica e´ apresentada de forma introduto´ria e o pro-
blema inverso associado, no caso de um corpo cil´ındrico, e´ resolvido com o algoritmo Simulated
Annealing. Os resultados apresentados neste artigo foram obtidos por um dos autores no seu trabalho
de final de curso. Considerac¸o˜es pra´ticas sobre a questa˜o do ru´ıdo na instrumentac¸a˜o assim como o
impacto da presenc¸a deste ru´ıdo nos sinais a ser tratados na˜o sa˜o abordados.
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rente Ele´trica, F´ısica Me´dica.
The Magnetic Impedance Tomography technic’s is presented at an introductory level and the associ-
ated inverse problem, for the cylindrical body, is solved with the simulated annealing algorithm. The
results presented in this article have been obtained by one of the authors in his final work of gradu-
ation. Practical considerations about the problem of noise in instrumentation and the consequences
of this noise in the treatment of the signal used to inversion, are not treated.
Key-words: Tomography, Conductivity, Impedance, Magnetic Field, Electrical Cur-
rent, Medical Physics.
I. INTRODUC¸A˜O
O desenvolvimento de instrumentos destinados a` reali-
zac¸a˜o de imagens de partes do corpo humano tem sido
extremamente u´til na medicina e tem permitido avanc¸os
importantes nesta a´rea. Em particular, as te´cnicas de
imageamento permitem emitir diagno´sticos mais rapida-
mente e tambe´m, geralmente, sem ou com pouco trauma
para o paciente. Podemos citar especialmente o avanc¸o
nesta a´rea gerado pela descoberta dos raios-X em 1895 por
Roentgen [1] e que teve um papel importante durante a
primeira guerra mundial no tratamento dos soldados feri-
dos. As te´cnicas de imageamento podem ser classificadas
em dois grupos principais: - as te´cnicas invasivas, que ne-
cessitam de introduc¸a˜o de algum objeto como por exem-
plo uma fibra o´ptica para endoscopia, a injec¸a˜o de algum
l´ıquido radioativo para a TEP (Tomografia por Emissa˜o
de Positrons), ou de sondas diversas no paciente; - as na˜o
invasivas, cujo princ´ıpio e´ baseado na medic¸a˜o da resposta
de parte do corpo humano a algum sinal (ultra som, ima-
gens por ressonaˆncia magne´tica nuclear, imagem ou tomo-
grafia de raios-X, ...); ou de sinais naturalmente emitidos
pelo corpo (imageamento no infravermelho, eletroencefalo-
grama, eletrocardiograma, ...).
Entretanto, as te´cnicas mais sofisticadas de imageamento
(RMN, raios-X) [2] envolvem equipamentos custosos e re-
lativamente pesados. De fato, o prec¸o destes equipamen-
tos pode variar de algumas dezenas de milhares ate´ alguns
milho˜es de reais. Existe, portanto, um nu´mero pequeno
de equipamentos de alto custo dispon´ıveis para atender a
populac¸a˜o. Como consequ¨eˆncia, estes equipamentos sa˜o
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geralmente utilizados para tratar de um trauma ou de uma
doenc¸a, fazendo com que exames de prevenc¸a˜o por exem-
plo para detecc¸a˜o de caˆncer, na˜o sejam poss´ıveis. Podemos
tambe´m salientar uma outra limitac¸a˜o associada a` algumas
te´cnicas de imageamento tais como a tomografia computa-
dorizada de raios-X (radiac¸a˜o ionizante) que sa˜o prejudi-
ciais a sau´de e portanto o nu´mero de sesso˜es a`s quais um
paciente poderia ser submetido durante sua vida deveria
ser limitado.
Observamos enta˜o que e´ importante que outras te´cnicas
de imageamento do corpo humano sejam desenvolvidas com
menor custo e sem preju´ızo a` sau´de, para aumentar o
nu´mero de pessoas atendidas.
De fato, grupos de diversos pa´ıses esta˜o estudando no-
vas te´cnicas de imageamento [3, 4]. Em particular, uma
famı´lia de te´cnicas envolve a medic¸a˜o (ou o mapeamento)
da condutividade (bioimpedaˆncia ele´trica) de certas regio˜es
do corpo humano. Estas te´cnicas esta˜o baseadas no fato de
que cada tipo de tecido do corpo e´ caracterizado por uma
resistividade e portanto pode ser reconhecido medindo esta
caracter´ıstica f´ısica que varia numa larga escala (pelo menos
2 ordens de grandezas), comparado com por exemplo o co-
eficiente de absorc¸a˜o de raios-X por tecidos, que varia de
aproximadamente de um fator 2. As principais te´cnicas sa˜o
a Tomografia por Impedaˆncia Ele´trica (TIE ) [5] e a Tomo-
grafia por Impedaˆncia Magne´tica [5, 6]. Basicamente, nes-
tas duas te´cnicas, uma corrente ele´trica senoidal de baixa
intensidade e´ aplicada no paciente e o efeito (presenc¸a de
uma tensa˜o entre dois pontos determinados do corpo ou
de um campo magne´tico na vizinhanc¸a do paciente) e´ me-
dido e depois tratado para gerar um mapa de condutividade
da regia˜o estudada. As suas principais caracter´ısticas sa˜o
o relativo baixo custo, a velocidade de aquisic¸a˜o dos da-
dos, eventualmente o manuseio (equipamento que pode ser
miniaturizado para monitoramento cont´ınuo do paciente) e
o fato de na˜o envolver fenoˆmenos prejudiciais a` sau´de, por-
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tanto, permitindo um nu´mero ilimitado de medic¸o˜es. Tipi-
camente, na tomografia por impedaˆncia magne´tica usa-se
correntes com amplitudes de 100mA nas frequ¨eˆncias de 16
Hz a 1 kHz. No entanto, numa escala de 10 kHz a 1 MHz, os
padro˜es de seguranc¸a europeus EN60601 (European Safety
Standard EN60601) especificam que pode-se injetar com
seguranc¸a uma corrente ele´trica no corpo humano com am-
plitudes entre 1 e 10 mArms.
A seguir, descrevemos o princ´ıpio da Tomografia por
Impedaˆncia Magne´tica (TIM ) e alguns resultados de si-
mulac¸o˜es obtidos por um dos autores [7] sa˜o apresentados.
Fig. 1 – Equipamento utilizado para a TIM
II. A TE´CNICA DE TOMOGRAFIA POR
IMPEDAˆNCIA MAGNE´TICA
A. Princ´ıpio da TIM
O princ´ıpio ba´sico da te´cnica de Tomografia por
Impedaˆncia Magne´tica e´ baseado na medida do campo
magne´tico gerado por uma distribuic¸a˜o de corrente ele´trica
alternada, a determinar, dentro do corpo estudado. A cor-
rente senoidal de baixa frequ¨eˆncia (10 kHz - 1 MHz) e de
baixa intensidade, por exemplo de 1 a 10 mA segundo as
normas de seguranc¸a Europe´ias EN60601, e´ aplicada ao
corpo com dois eletrodos (ver Figura 1) cuja geometria e
posicionamento na˜o sa˜o tanto cruciais como no caso da TIE
[5].
Devido a` corrente injetada no paciente, conforme preveˆ a
F´ısica [8], um campo magne´tico e´ gerado no espac¸o e e´ de-
tectado com um sensor (bobina, sensor Hall, magnetoresis-
tor, ...) em torno do paciente (num plano cuja intersecc¸a˜o
com o corpo defina a regia˜o estudada). O sinal ele´trico
(geralmente uma tensa˜o) recolhido do sensor e´ amplificado,
filtrado, digitalizado e armazenado num computador que,
em seguida, recebe os tratamentos adequados (inversa˜o de
dados) para se obter um mapa da condutividade da sec¸a˜o
estudada.
B. Um Modelo Associado a` TIM
A modelizac¸a˜o do principal fenoˆmeno f´ısico requer o uso
da teoria do eletromagnetismo. A lei de Biot-Savard [8] per-
mite relacionar a densidade de corrente ele´trica de conduc¸a˜o
~j(~r) presente num domı´nio Ω do espac¸o com o campo
magne´tico, ~B(~r), por ela gerado no ponto ~r (ver Figura
2),
~B(~r) =
µ0
4pi
∫
Ω
~j(~r′)× (~r − ~r′)
‖~r − ~r′‖3 d
3~r′, (1)
onde µ0 e´ a permeabilidade do va´cuo (ou do ar). Esta ex-
pressa˜o pode ser discretizada considerando no lugar de uma
distribuic¸a˜o cont´ınua de corrente, uma distribuic¸a˜o discreta
{ik} de N correntes lineares. Cada corrente ik que cir-
cula num circuito linear de comprimento L gera um campo
magne´tico (ver Figura 2 para as notac¸o˜es gerais):
~Bk(~r) =
µ0ik
4pi
∫ L/2
L/2
d~s× (~r − ~s)
‖~r − ~s‖3 , (2)
105
Helcimar Moura de Jesus e Thierry J. Lemaire Sitientibus Se´rie Cie^ncias Fı´sicas 01: 104-110 (2005)
Fig. 2 – Definic¸o˜es das notac¸o˜es
O campo magne´tico total ~B(~r) gerado por uma regia˜o dis-
creta (ver Figura 3 mostrando um corpo constitu´ıdo de N
circuitos lineares e paralelos) de comprimento L escreve-se:
~B(~r) =
N∑
k=1
~Bk(~r) (3)
onde,
~Bk(~r) =
µ0ik
4pi
fk (ρ, ϕ, z, bk, ak)×
× {−bk sin (ϕ− ak) nˆ+ [ρ− bk cos (ϕ− ak)] eˆϕ} ,
(4)
e
fk (ρ, ϕ, z, bk, ak)
=
∫ L/2
L/2
dw
[ρ2 + b2k − 2ρ cos (ϕ− ak) + (z − w)2]3/2
.
(5)
Observamos que nas equac¸o˜es acima, a contribuic¸a˜o ao
campo magne´tico da fiac¸a˜o ligando a fonte de corrente ao
paciente na˜o e´ levada em conta porque ela pode ser re-
movida do campo magne´tico medido, por ca´lculo. Consi-
deremos portanto somente o campo magne´tico gerado pela
distribuic¸a˜o de corrente dentro do corpo estudado.
Finalmente, caso seja utilizado uma bobina de P espiras
e de a´rea orientada ~A para detectar o campo magne´tico,
a forc¸a eletromotriz (f.e.m.) induzida e´ dada pela lei de
Faraday que pode ser simplificada, para bobina pequenas
o suficiente (para que o campo magne´tico sensoriado por
esta, ~Bbobina, seja aproximadamente uniforme):
ζ = −P ~A · d
dt
~Bbobina. (6)
C. Simulac¸o˜es Nume´ricas
A fim de ilustrar o comportamento do campo magne´tico
gerado por uma dada distribuic¸a˜o de corrente, e fixar ordens
de grandezas, consideremos uma distribuic¸a˜o de 9 correntes
(descrita pela Figura 3) caracterizada pela Tabela I. Os
dados que caracterizam o sistema sa˜o resumidos na Tabela
II. As f.e.m.´s ζϕ e ζn calculadas para P = 1 correspondem
a`s componentes ~Bϕ e ~Bn (ver Figura 2).
Observamos que as f.e.m.´s induzidas no sensor devido
a correntes de alguns mA, sa˜o bastante fracas (da ordem
do µV), o que pode representar algumas dificuldades para
medic¸o˜es em ambiente ruidoso. Entretanto, lembramos
que estas f.e.m.´s podem ser amplificadas, aumentando o
nu´mero de espiras do sensor. Salientamos tambe´m que e-
xistem outros sensores de campo magne´tico que podem ser
mais adaptados para o problema mas na˜o iremos discutir
este aspecto pra´tico (mas importante) da instrumentac¸a˜o.
Observamos que os “picos” que aparecem na curva da
Figura 4 relativo a ζϕ correspondem a` proximidade de uma
linha percorrida por uma corrente relativamente elevada
(comparada com as outras) e portanto a uma regia˜o de
alta condutividade.
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Fig. 3 – Distribuic¸a˜o discreta de corrente equivalente ao corpo estudado
III. PROBLEMA INVERSO ASSOCIADO A` TIM
A. Considerac¸o˜es gerais
As f.e.m.´s mensuradas pelo instrumento para os diver-
sos aˆngulos φ sa˜o, como mostram as relac¸o˜es (3) ate´ (6),
func¸o˜es lineares das correntes {ik}. Isto significa que pode-
mos escrever o conjunto de (M) f.e.m.´s medidas em func¸a˜o
das correntes numa forma matricial:
~ζ = Ξ~i, (7)
onde a matriz Ξ e´ obtida empregando as relac¸o˜es (3-6)
acima citadas e,
~ζ = (ζφ(φ1)ζn(φ1), . . . , ζφ(φM ), ζn(φM ))
T
e ~i = (i1, . . . , iN )T , (8)
Entretanto, apesar da simplicidade das equac¸o˜es envolvi-
das, a equac¸a˜o (7) e´ mal condicionada. Isto significa que
na˜o e´ poss´ıvel inverter esta relac¸a˜o simplesmente, mesmo
quando a matriz Ξ e´ quadrada, e obter um resultado u´nico.
Para determinar a distribuic¸a˜o de corrente dentro do corpo,
utilizamos um algoritmo de otimizac¸a˜o chamado Simulated
Annealing [9]. Este te´cnica de busca aleato´ria e´ baseada
na analogia com o fenoˆmeno de recozimento te´rmico em-
pregado em metalurgia para obter ac¸os de propriedades
mecaˆnicas bem definidas. O algoritmo pode ser resumido
pelo pseudo-programa a seguir, considerando o problema de
minimizac¸a˜o de uma func¸a˜o custo C(~x) cujos paraˆmetros ~x
devem ser otimizados:
Etapa 1 : fixac¸a˜o de ~x0 (primeira determinac¸a˜o de ~x);
Etapa 2 : gerac¸a˜o de um vizinho ~xν de ~x0 com um meca-
nismo envolvendo um gerador de nu´meros aleato´rios;
Etapa 3 : aplicac¸a˜o do crite´rio de Metro´polis, i.e., sendo
4C = C(~xν) − C(~x0): se 4C ≤ 0 a configurac¸a˜o
vizinha e´ aceita, se na˜o, a probabilidade de aceitac¸a˜o
e´ dada por: exp(−4C/T ), onde T e´ um paraˆmetro de
controle sobre a convergeˆncia do processo (com papel
ana´logo ao da temperatura no caso do recozimento
te´rmico);
Etapa 4 : aplicac¸a˜o de uma mudanc¸a de temperatura
seguindo uma determinada func¸a˜o;
Etapa 5 : aplicac¸a˜o de um crite´rio de convergeˆncia. Se
este na˜o for verificado, volta-se a` etapa 2 (caso ~xν for
aceito, ~x0 torna-se ~xν). Caso contra´rio o algoritmo
deve parar.
Na pra´tica, a fim de restringir o espac¸o de soluc¸o˜es do
problema, acrescentamos duas condic¸o˜es (restric¸o˜es). A
primeira impo˜e o valor conhecido da corrente total itot in-
jetada no corpo estudado e a segunda considera somente as
amplitudes positivas das correntes ik:
itot = i1 + . . .+ iN , (9)
ik ≥ 0, k = 1, ..., N. (10)
Para implementar este me´todo, definimos uma func¸a˜o
custo (ou objetivo) que deve ser minimizada:
C(~i) =
1
M
M∑
j=1
[
ζexp(ρ, φj , z)− ζest(ρ, φj , z;~i)
ζexp(ρ, φj , z)
]2
, (11)
As varia´veis ζexp(ρ, φj , z) (resp. ζest(ρ, φj , z;~i)) sa˜o as
f.e.m.´s medidas (resp. estimadas a partir da corrente ~i).
De fato, nas simulac¸o˜es realizadas, utilizamos somente as
f.e.m.´s ζφ, na func¸a˜o custo (ver [7]), considerando que ha´
informac¸o˜es suficientes neste “sinal” para construir uma to-
mografia da regia˜o estuda do corpo. Definimos tambe´m um
estimador do erro sobre a determinac¸a˜o das correntes para
as tentativas de inversa˜o com dados artificiais (salientamos
que esta quantidade na˜o e´ acess´ıvel com problemas reais de
TIM porque a distribuic¸a˜o de corrente,~iexato, na˜o e´ conhe-
cida):
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Fig. 4 – ζϕ e ζn calculadas para a distribuic¸a˜o de corrente da Figura 3 e nas condic¸o˜es descritas nas Tabela I e II
δ =
1
N
‖~iexato −~i‖2
‖~iexato‖2 , (12)
No para´grafo seguinte, mostramos um exemplo de inversa˜o
a fim de ilustrar a efica´cia do me´todo de inversa˜o acima
exposto.
B. Resultados nume´ricos de inversa˜o para um
modelo simples
Consideremos o corpo (cil´ındrico) modelado com 9 cor-
rentes (ver Figura 3). Dados sinte´ticos foram gerados com
um programa FORTRAN [7] e depois invertidos com o Sim-
ulated Annealing. Os valores do campo magne´tico sa˜o obti-
dos a uma distaˆncia ρ = 9 cm para θ = 00, 50, 100, . . . , 3550
dando um total de M = 72 medidas. Os paraˆmetros que
definem as linhas de corrente sa˜o:
b1 = 0, 0 cm
bk = 6, 0 cm k = 2, . . . , 9
e αk =
(
k − 1
2
)
pi
4
rad, k = 1, . . . , 9. (13)
Os outros paraˆmetros do problema sa˜o descritos na Tabela
II. Um resultado e´ apresentado na Tabela III: observa-
mos que 5 das 9 correntes reconstru´ıdas sa˜o relativamente
pro´ximas dos valores verdadeiros (erro relativo inferior a
20%), e em particular quando estas correntes sa˜o relati-
vamente altas. As f.e.m.´s ζφ associadas a`s correntes ver-
dadeiras e reconstru´ıdas sa˜o mostradas na Figura 5. Pode-
mos observar que elas sa˜o muito similares, mostrando que
a inversa˜o de dados ocorreu satisfatoriamente, o que corre-
sponde a uma func¸a˜o custo assim como um estimador sobre
a determinac¸a˜o das correntes relativamente pequenos. No
processo de reconstruc¸a˜o das correntes, o algoritmo reali-
zou 15000 iterac¸o˜es processadas em um tempo de aproxi-
madamente 68 segundos, com um Pentium 4 de 2.8GHz.
O sistema iniciou com um paraˆmetro de controle elevado,
T0 = 106, o qual foi decaindo de acordo com a func¸a˜o:
Tn = βTn−1 onde a constante β, que deve estar compreen-
dida entre zero e um, teve o valor β = 0, 8. A fim de que
o sistema evolu´ısse em equil´ıbrio te´rmico, foram feitas 60
iterac¸o˜es para cada valor de Tn. Seguindo essa func¸a˜o de
decaimento, o valor final de T e´ da ordem de 10−18. Os
valores dos paraˆmetros aqui apresentados sa˜o os resultados
de diversas tentativas de resoluc¸a˜o do nosso problema de
otimizac¸a˜o, e basicamente foram obtidos de forma emp´ırica.
IV. CONCLUSO˜ES
Neste artigo foi apresentada de forma sucinta a te´cnica
de imageamento chamada Tomografia por Impedaˆncia
Magne´tica. Esta te´cnica, recentemente introduzida, re-
presenta certas vantagens em relac¸a˜o aos me´todos conven-
cionais: ela e´ mais barata, ra´pida e na˜o apresenta nenhum
perigo para o paciente. Entretanto, precisa ainda muito
trabalho de pesquisa para aprimorar esta te´cnica que na˜o
permite atualmente obter imagens com boa resoluc¸a˜o. Os
resultados apresentados (obtidos durante um trabalho de fi-
nal de curso de graduac¸a˜o [7]) permitiram ilustrar de forma
simples o problema inverso associado, mas na˜o apresen-
tam interesses pra´ticos por conta da resoluc¸a˜o muito baixa
utilizada no modelo. Uma forma de melhorar a resoluc¸a˜o
implica na utilizac¸a˜o de mais domı´nios para representar o
objeto. Tambe´m existem te´cnicas de otimizac¸a˜o de maior
efica´cia que podem ser utilizadas (por exemplo o “General-
ized Simulated Annealing” ou me´todos h´ıbridos).
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Fig. 5 – Comparac¸a˜o entre a forc¸a eletromotriz induzida pelas correntes verdadeiras e reconstru´ıdas
Tab. I – Distribuic¸a˜o das correntes
Tab. II – Paraˆmetros caracterizando o sistema de coleta de dados e o sistema estudado
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Tab. III – Comparac¸a˜o entre as correntes verdadeiras e reconstru´ıdas
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